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かかりつけ医における1.5T高磁場MRI装置
ECHELON Vegaへの更新と検査の標準化
Renewal of the MRI to 1.5T High Magnetic Field MRI System ECHELON Vega and the Standardization of 

Examination at a Regular Doctors’ Hospital 

論　文
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2008年8月末に、当院では以前より使用していた0.5T低磁場MRI装置から1.5T高磁場 MRI装置ECHELON Vega※へ更新し
た。当院には放射線科専門医が常時いないため、以前よりパワーの上がったMRI装置を使用し安全かつスムーズに検査を施行す
るには検査の標準化が必要であった。そこで当院に読影医として来ている放射線科専門医の助言をもとに、それぞれの部位にお
いてルーチン検査法を検討し、MRI検査の標準化およびルーチン検査法を確立した。それらを症例とともに紹介する。

The 0.5T low magnetic field MRI system which had long been working at our hospital was replaced with 1.5T high mag-

netic field MRI system ECHELON Vega※ in August 2008.  Since our hospital has no full-time radiology specialist, the 

standardization of examination has become necessary to conduct safe and smooth examinations using an MRI system up-

graded in power from the past.  Therefore, we studied the routine examination methods classified by each body area and 

established the standardization and routine examination method in MRI examination, based on the advices given by radi-

ology specialists who are visiting our hospital as image-reading doctors.  The process of the standardization and related 

cases are introduced below. 

1．はじめに

木更津東邦病院（図1）は、千葉県木更津市で「地域の皆様
にぬくもりのある安心で安全な医療を提供し、皆様に親しま
れ信頼される病院を目指します」という理念のもと地域に密
着した医療を目指している病床83床の施設である。整形外
科・脳神経外科・内科・外科・皮膚科・形成外科・リハビリ
テーション科を診療科目としており、1日の平均外来患者数は
約300名である。当院のMRI検査は、9割が整形外科と脳神
経外科の検査である。

2007年にMRI装置の機器更新を計画し、2008年8月末に
以前より使用していた0.5T低磁場MRI装置から1.5T高磁場
MRI装置ECHELON Vega※（図2）に更新した。この約2年
間に更新準備としてさまざまなことを行った。また更新後は
安全かつスムーズな検査を施行するために検査の標準化を
行った。当院におけるMRI装置更新の経緯と更新後の検査
の標準化に伴うルーチン検査法をいくつかの症例とともに紹
介する。

2．MRI装置更新の準備

一昨年2007年に当時の0.5T低磁場MRI装置の機器更新
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図1：木更津東邦病院 外観

図2：ECHELON Vega
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線科医への読影依頼が前提となる頭部検査法においては上
下方向の情報が必要なためT1強調画像の矢状断像を追加し
ている。

MRA（3DTOF）は、通常6分5秒で撮像している。緊急時
の対応の際は3分38秒の高速撮像を用いている。描出能にお
いては、ともに末梢動脈まで描出良好であり、この装置の性
能の高さと完成度の高いシーケンスがうかがえる（図5）。また
RAPIDというパラレルイメージングを用いてT1強調画像・

を計画した。理由は装置の老朽化や装置維持に掛かる保守費
用軽減等である。当院にマッチしたMRI装置というテーマで
検討の結果、検査数の増加・高精細な画像の取得・将来への
発展性などの理由から1.5T高磁場MRI装置への更新となっ
た。

MRI装置の更新に関する院内勉強会の内容は、MRI検査
の利点・欠点、CTとMRIの対比、MRIにかかわるリスクマ
ネージメント、当院におけるMRIの役割、低中磁場と高磁場
MRI装置の違い（臨床面、経営面）、MRIの機能・性能につい
て、そして導入後は安全性向上のための注意事項の確認と再
確認、吸着事故の動画供覧などである（図3）。特に吸着事故
の動画供覧は、日立メディコ作成の安全VTR「MRIを安全
にご利用いただくために」を用いて行い、実際の吸着事故の
様子や吸着の実験を見ることでスタッフの危機管理に対する
意識が上がった。また医師・看護師・事務職員等の院内ス
タッフの検診を兼ねての機器最終調整と標準化の基本撮像の
トレーニングを順次行った。

3．検査の標準化

2008年8月末に1.5T 高磁場MRI装置ECHELON Vega

に更新した。最大傾斜磁場 33mT/m、最大スルーレート
150T/m/s 1）というハイスペックな装置であり、以前の装置で
は撮像できなかった特殊シーケンス（3DでのMRA・MRミエ
ログラフィー・MRCP、CHESS法・選択的水励起法による
脂肪抑制）が撮像可能となり、シーケンスの種類が増加した。
各部位の検査におけるシーケンスの選択や条件の設定、シー
ケンスと撮像方向の適切な組み合わせを考えなければならな
かった（図4）。放射線科医が常時いないため、その都度対応
する形はとれず、MRIルーチン検査法の作成 2）3）が必要と
なった。そのルーチン化にあたり「臨床家のためのOpen MRI

のルーチン表」を参考にして、当院の診療体制に合ったMRI

ルーチン検査表を作成した。

(1) 頭部ルーチン検査（表1）
T1強調画像・T2強調画像・FLAIRの横断像とMRAの4

シーケンスで撮像している。外部施設からの検査依頼、放射

表1：頭部ルーチン検査のパラメータ

画像種 断面
TR TE Thick FOV

Freq Phase Time
ms ms mm mm

T1WI TRS 500 13.0

5.0 230

256 256 2:01

T2WI TRS 4100 104.0 288 320 2:40

FLAIR TRS 10000 121.0 256 224 1:41

MRA 3D 23 6.9 1.4 170 304 196 6:05

外部依頼検査等の場合の追加シーケンス

T1WI SAG 400 12.2 5.0 230 256 256 2:14

出血性変化を疑う場合の追加シーケンス

T2* TRS 438 16.1 5.0 230 256 204 0:50

超急性期・急性期脳梗塞を疑う場合の追加シーケンス

DWI TRS 3300 87.0 5.0 230 136 192 0:57

眩暈精査の場合の追加シーケンス

T2WI TRS 4000 96.0 3.0 200 224 192 3:25

T2WI COR 3742 118.8 3.0 200 192 152 3:15

3DBASG TRS 7 3.5 1.0 230 224 224 1:40
図3：院内勉強会資料（一部）

図4：多種多様なシーケンスを用いた種々の画像
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